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The Future of Patient Positioning

Bruksanvisning

Table Width Extension, liten
800-0081 11"L x 8"W (28 cm x 20 cm)

Table Width Extension, liten (EU)
800-0081-EU 11"L x 8"W (28 cm x 20 cm)

Ersittningskudde

Table Width Extension Pad, liten

508-0132 11"L x 8"W (28 cm x 20 cm)

REF| Table Width Extension, medium
800-0079 15"L x 8"W (38 cm x 20 cm)

REF| Table Width Extension, medium (EU)
800-0079-EU 15"L x 8"W (38 cm x 20 cm)

Ersittningskudde
Table Width Extension Pad, medium

508-0114 15"L x 8"W (38 cm x 20 cm)

REF| Table Width Extension, stor
800-0077 20"L x 4"W (51 cm x 10 cm)

REF| Table Width Extension, stor (EU)
800-0077-EU 20"L x 4"W (51 cm x 10 cm)

Ersdttningskudde
Table Width Extension Pad, stor

508-0075 20"L x 4"W (51 cm x 10 cm)

AVSEDD ANVANDNING
Den ér avsedd att anvindas for att forldnga operationsbordets bredd. De avsedda anvdndarna av denna
enhet dr medicinsk personal inom sjukhus och kirurgiska center.

INSTRUKTIONER
Bekanta dig med funktionerna i patientpositioneringsenheten innan du anvander den med en patient.
Ova alltid 1 forvég pé en skoterska, ldkare eller annan frivillig innan kliniskt bruk.

Fastsiittning pa operationsbordet
1. Sdtt fast Simple Clamps P/N 800-0228 (sdljs separat) pd sidostdngerna.
2. Sdtt in monteringsstolpen i klimman

3. Vrid handtaget medurs for att dra dt kldmmorna

Avskiljning frin operationsbordet
1. Vrid kldmhandtaget moturs for att lossa
2. Ta bort fran kldimman
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ALLMANNA SPECIFIKATIONER

Enhetens dimensioner (max)

Liten

800-0081 & 800-0081-EU
o Lingd: 117 +/-0,5”
(28 cm +/- 1 cm)
* Bredd: 8" +/-0,5”
(20 cm +/- 1 cm)
* Djup: 8” +/-0,5" (med dyna)
(20 cm +/- 1 cm)
» Enhetens vikt:
4 lbs. +/- 0,5 Ibs.
(1,8 kg +/- 0,22 kg)

* Monteras av en person

Medium

800-0079 & 800-0079-EU
o Lingd: 157 +/-0,5”
(38 cm +/- 1 cm)
* Bredd: 8" +/-0,5”
(20 cm +/- 1 cm)
* Djup: 8" +/-0,5” (med dyna)
(20 cm +/- 1 cm)
» Enhetens vikt:
4 lbs. +/- 0,5 Ibs.
(1,8 kg +/- 0,22 kg)

* Monteras av en person

Stor

800-0077 & 800-0077-EU
* Lingd: 20”+/- 0,5
(51 cm +/- 1 cm)
* Bredd: 47+/-0,5"
(10 cm +/- 1 cm)
* Djup: 8” +/- 0,5 (med dyna)
(20 cm +/- 1 cm)
» Enhetens vikt:
4,5 Ibs.+/- 0,5 Ibs.
(2 kg +/- 0,22 kg)

* Monteras av en person

KOMPONENTOVERSIKT

Bordsbreddsforlidngare dr forlangningar for operationsbord som fastsoperationsbords sidskenor.

Ersdttningsdynor

508-0132 Table Width Extension Pad, Liten
508-0114 Table Width Extension Pad, Medium
508-0075 Table Width Extension Pad, Stor

Annan produkt som krivs for anvindning:
800-0228 Enkel kliimma (séljs separat)

US: 03747 x 1,122 (9,5 mm x 28,5 mm) PN# 800-0228
Denyer: 0,236" x 1,496” (6 mm x 38 mm) PN# 800-0228-DEN
Europe: 0,394 x 0,984 (10 mm x 25 mm) PN# 800-0228-EU

Eschmann (UK): 0,236 x 1,260 (6 mm x 32 mm) PN# 800-0228-UK

Japan: 0,354” x 1,260” (9 mm x 32 mm) PN# 800-0228-JPN
Swiss: 0,394 x 1,181 (10 mm x 30 mm) PN# 800-0228-SWISS

ALLMAN INFORMATION

* Produkten innehdller inte naturgummilatex

11"L x 8"W (28 cm x 20 cm)
15"L x 8"W (38 cm x 20 cm)
20"L x 4"W (51 em x 10 cm)

» Enheten har stod for 500 Ib. (227 kg) proportionell patientbelastning (6'4" (193 cm) lang patient
per 99 % mdnsklig kroppsmodell)

» Produktgarantin tdcker produkten fran tillverkningsfel under en period av 2 ar
* Om skada uppstar vid frakt, kontakta kundtjinst pa (888) 724-8763 eller (781) 982-7000 for att erhdlla ett

RMA-nummer (Return Material Authorization). Kontakta kundtjinst vid drenden avseende produktgaranti.
» CE-mdrkt medicinsk enhet enligt MDR (EU) 2017/745
* Produkten dr underhadllsfri, kontrollera produktens skick innan ndsta anvindning
» Enhetens livslingd dr 5 dar vid normal anvindning
» Forvara enheten mellan -4°F till +86°F (-20°C till 30°C)
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BORTSKAFFANDE
* Allmdint - Forhindra smitta genom att rengora och desinficera produkten fore bortskaffande
» Forpackning - Bortskaffa forpackningsmaterialet via hushallsavfall i enlighet med nationella krav

» SchureMed tar emot begagnade eller utgallrade varor och goér sig av med dem i enlighet med
nationella bestimmelser.

AN

VARNINGAR FOR PRODUKTANVANDNING

VARNING! Den maximala belastningen bor inte dverstiga en ldmplig andel av en patient som viger 500 [bs.
(227 kg). Var forsiktig med operationsbord med lag maximal belastningskapacitet sa att tillbehorsskenorna
inte 6verbelastas.

A VARNING! Ateranviind inte enheten vid tydliga tecken pd skada eller funktionsproblem. Kontakta
tillverkaren fore dateranvindning.

/A

VARNING!
Fara vid felaktig anvindning. Folj noggrant bruksanvisningarna for ditt operationsbordssystem.

RENGORINGSREKOMMENDATIONER
For korrekta rengorings- och desinfektionsforfaranden, folj de aktuella riktlinjerna i Associeringen av
perioperativa registrerade sjukskoterskor Riktlinjer for journalen.

/A

VARNING!

F6lj standarderna for blodburna patogener fran Arbetssékerhets- och hélsoskyddsforvaltningen
(Occupational Safety and Health Administration). Anvind rekommenderade skyddskldder, handskar,
masker och égonskydd for att rengéra tillbehéret.

FORSIKTIGHET
Lis/folj noggrant tillverkarens anvisningar for rengoringsvitskor. Anvind INTE rengoringsmedel
som innehéller fenoler.

1. Avildgsna storre fororeningar fran tillbehéret med engangsmaterial. Folj ldmpliga rutiner for
bortskaffande av biologiskt farligt avfall.

2. Applicera rengéringsvitska generdst pad hela tillbehéret och torka av med en ren, luddfri trasa tills
all fukt och rengoringsvdtska har avidgsnats frdn tillbehoret.

3. Lat tillbehoret torka

ANVANDARANMARKNING
Alla allvarliga handelser som har intriffat i samband med enheten ska rapporteras till tillverkaren och den
behoriga myndigheten i den medlemsstat déar anvéndaren och / eller patienten dr etablerad.

Basic UDI-DI: 081005737F0003KK
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elFU spriakversioner
For att ladda ner och skriva ut anvidndarinstruktionerna, ga till http://www.schuremed.com/schuremed-eifu.

Symbolforklaring
Symbol | Titel Symbolbeskrivning
d Tillverkare Anger tillverkaren av den medicinska enheten.
[eclrer] | Auktoriserad representanti EU | Anger den auktoriserade representanten i den europeiska unionen.
3 Utgangsdatum Anger det datum da den medicinska enheten inte langre far anvandas.
LOT Satskod Anger tillverkarens satskod sa att satsen eller loten kan identifieras.
Katalog- eller artikelnummer Anger tillverkarens katalog- eller artikelnummer sa att den medicinska enheten kan identifieras.
[SN] Serienummer Anger tillverkarens serienummer sa att en specifik medicinsk enhet kan identifieras.
For att indikera att forsiktighet ar nddvéandig nar man anvander enheten eller reglaget néra dar
A Se upp symbolen &r placerad, eller for att ange att den aktuella situationen kréver operatérens
uppmarksamhet eller atgérd for att undvika odnskade konsekvenser.
Medicinsk enhet Anger att enheten ar en medicinsk enhet.
Unikt identifikationsnummer Anger en streckkod som innehéller unik enhetsidentifiering.
C€ | CE-markning Europeisk dverensstammelse.
® Anvéndning pa en patient Anger att enheten ska anvandas pa en enda patient.
u Tillverkare
SchureMed (081001460)

452 Randolph Street, Abington, MA 02351 USA
Avgiftsfritt (888) 724-8763 | Tel (781) 982-7000 | Fax (781) 982-7001 | orders@schuremed.com

C€
E Auktoriserad representant

Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP Haag, Nederldnderna
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